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Information relative au système de transfert UV Flash - BAXTER

L'AFSSAPS a été informée le 4/05/2007 par la société Baxter de l'envoi d'une information 
relative au système UV Flash.

Cette information fait suite à un premier courrier de Baxter, en date du 8/12/2006, 
également relatif à ce dispositif. 

Les établissements de santé concerné ont reçu le courrier et les 3 procédures de 
nettoyage (annexe)

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et d'associations de 
dialyse ainsi qu'aux correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services 
de dialyse et de néphrologie. 

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le 
fabricant. 

Code nomenclature : 

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l’accès des professionnels à 
l’information essentielle. Aux fins d’interprétation et d’application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.
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